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Рекуррентная аппроксимация абсолютных времен удерживания аналитов (tR) в обращен но-
фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) при раз ных содержаниях 
органического компонента в составе элюента (C) рекоме н до  вана как способ выявления обратимого 
образования гидратов. Критерием их об разования являются от клонения зависимостей tR(С + DС)  
=  atR(С) + b (*) от линей но сти (DС – по стоянный «шаг» вариаций концентраций; в нашем случае 
вы брано DС = 5 % объем.). Од  нако такие отклонения достаточно невелики и поэтому их из мерение 
предъяв ля ет особые требования к надежности используе мо го оборудо вания. Кроме того, их 
причиной могут быть и другие факторы, напри мер, сложно контролируе мое несоответствие реальных 
расходов элюента их задан ным значени ям. Сравне ние значений tR, полученных для одних и тех же 
аналитов с применением одной и той же колонки в одинаковых условиях, но на разных при борах, с 
использованием системы метанол – вода в качестве элюента подт ве р дило, что один на бор значений 
составляет 76-98 % от величин, из ме  рен ных на другом при бо ре. Следовательно, расходы элюента во 
втором случае в такой же про  порции мень ше, чем в первом. Предложен простой способ выявления 
подобных отклонений по результатам рекур рен т ной аппроксимации наборов значений  tR = f(C) любых 
соединений, не образую щих гидратов в условиях ОФ ВЭЖХ (в нашем случае выбран хлорбензол). 
Значения ко эф фициентов корреляции (R) рекуррентных зависимостей (*) превыша ю щие 0.999 
указывают на отсутствие влияния любых искажающих факторов.
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Recurrent approximation of analytes’ net retention times (tR) in reversed phase high performance liquid 
chromatography (RP HPLC) at different contents of organic constitu ent in the eluent (C) is recommended as a 
method of revealing the reversible hydrate for ma tion. The criterion of that are the deviations of the dependences 
tR(С + DС)  =  atR(С) + b (*) from linearity, where DС is the constant increment of concentration variations; 
in our case DС = 5%. However, such deviations are rather small and, hence their measuring requires high 
robustness of the equipment involved. Besides hydrate formation, there are additional reasons for deviations, 
namely discrepancies between the real and the selected flows of the eluent. Compa ring tR values obtained 
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for the same analytes using the same chromatogra phic column at the same conditions, but with different 
HPLC instruments using the systems methanol – water as the eluent confirms that tR values of one data set 
are equal only to approx. 76-98% tR values of another data set. Therefore, the eluent flow in the second case 
exceeds that in the first regime at the same pro por tion. The simple method for revealing such flow deviations 
is proposed. It is based on the recurrent approximation of tR = f(C) data sets for any compounds forming no 
hydrates in RP HPLC conditions (chlorobenzene was selected). The absence of the influ en ce of any distorted 
factors is confirmed with values of correlation coefficients for re cur rent depen dencies (*) exceeding 0.999.

Keywords:  High performance liquid chromatography, eluent flow controlling, recurrent relations, 
test-compound (chlorobenzene).

ВВЕДЕНИЕ
Выявление зависимостей параметров удер-

живания от состава элюентов, tR = f(C), относится к 
важнейшим приемам характеристики раз лич ных свойств 
как ана ли тов, так и сорбентов хро ма тографических 
колонок в об ра щенно-фазо вой высоко эффективной 
жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) [1-6]. Так, 
опреде ле ние кон стант диссоциа ции органичес-
ких кислот этим методом предпо ла га ет ва ри ации 
состава (рН) и расхода элюента [7-10]. Об рати мое 
об ра зование гидратов некото рых ле карст вен ных 
препара тов и N-заме щен ных арил суль фон ами дов 
в условиях ана лиза ме то  дом ВЭЖХ [11-14] удалось 
установить на основании аномалий за ви си мостей 
их па рамет ров удер живания от со держания органи-
чес кого ком по нента элюента:

Х  +  H2O ⇄ Х  × H2O . (1)

Характеристикой устойчивости гидратов ана-
литов являются кон станты равнове сия:

Кравн  =  [X × H2O] / {[X] × [H2O]}. (2)

Гидраты большинства органических соединений 
отличаются нестабиль но с т ью (Кравн << 1) [12]. Если 

же Кравн » 1, то изменение содержания органического 
компо нента (и, следовательно, содержания воды) в 
элюенте (C) может приводить к ано мали ям рекур-
рентных зависимостей времен удерживания, tR(C):

tR(С + DС)  =  atR(С) + b   , (3)

где DС = const – постоянный «шаг» изме нения кон-
центрации органичес ко го ком  понента элюента (в 
рассмотренных нами случаях [11-14] DС = 5 %), a 
и b – ко эф фициенты, вы чис ляемые методом наи-
меньших квадратов.

Важнейшие особенности рекуррентной ап-
проксимации рассмотрены в работах [11-14]; там же 
приведены ссылки на публикации, в которых свойства 
рекуррент ных со от но шений обсуждаются более 
подробно. Для соединений с Кравн << 1 или Кравн >> 1 
уравнения ли нейной регрессии (3) характе ри зуются 
коэффициентами кор реляции (R), превышающими 
0.999. При столь высоких значениях R соот вет ст-
вую щие этим уравнениям графи ки визуально не 
отличимы от прямых линий. Ес ли же в облас ти 
вариаций кон цен траций орга нического компонента 
элюен та (Смин – Смакс) со отно ше ние гидрати ро ванных 
и негид ратированных форм аналитов (3) варь и рует, 
то это приводит нарушениям линейности зави си-
мо с тей (3). Типи ч ный вид графи ка рекуррен т ной 

Рис. 1. а) Типичный вид графика, соответ ствующего рекуррентной аппроксима ции времен удерживания аналита, 
образующего гидрат в условиях анализа методом ВЭЖХ;  точки, со от ве т ст вующие на и боль шим значениям 
tR и, следовательно, мак си мальному со дер  жа нию воды в элю енте, отклоняются «вниз» от линии регрессии. 
Использованы дан ные для сое ди не ния с тривиальным названием «Пазопаниб», струк  турная фор мула приведена 
на рисунке (б); элюент – система ацето ни т рил – во   да [11].

Fig. 1. a) Typical plot of recurrent approximation of retention times of analyte formed hyd rate in HPLC conditions; the points, 
corresponding to the maximum tR values and, therefore, to the maximum water content in the eluent, are located 
below the regression line. The data for the compound with trivial “Pazopanib” name are used, structure is presented 
at Fig. (б); Eluent acetonitrile – water [11].
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аппрокси ма  ции времен удержи ва ния (tR) соедине ния 
с три ви аль ным названи ем «Пазопа ниб», образующего 
гидрат в ус ловиях анали за ме то дом ВЭЖХ, приве-
ден на рис. 1, а (структура аналита представлена 
на рис. 1, б): точ ки, со от ве т ст вую щие на и боль шим 
зна че ни ям tR и, следовательно, мак си мальному 
со дер  жа нию воды в элю енте, заметно откло ня ются 
«вниз» от линии регрессии [11]. 

Интерпретация такого эффекта основана на 
том, что соотношение (3) аппрокси ми  рует ничем не 
искаженные зависимости tR(Т) в газовой хромато-
графии (где Т – аб солют ная температура) и tR(С) в 
ВЭЖХ с коэффициен та ми корреляции R > 0.999. 
Если же на такие зависимости накладыва ют ся 
дополни тель ные искажающие фак то ры, в том числе 
гидратация аналитов, то линейность рекуррентных 
аппрок си ма ций на рушается. Помимо несколь ких 
синте ти ческих лекарственных препара тов этот 
эффект был подт ве р ж ден на примерах ря да специ-
ально синтезированных го мологов N-замещен ных 
п-то лу ол суль фонамидов [12, 14].

Однако отклонения отдельных точек на гра фиках 
зависимостей (3) от линий рег рессии достаточно 
малы (обычно на уровне нескольких сотых до лей 
минуты, редко до 0.1-0.2 мин). Это предъявляет осо-
бые требования к точ ности измерения пара мет ров 
удерживания и, следовательно, к характеристикам 
используемого оборудо ва ния. Пре жде всего, это 
касается соответствия расходов элюентов задан-
ным зна че ни  ям и, как следствие, корректности 
соотношений их водной и органических со ставляю-
щих. Эта пробле ма достаточно широко затронута в 
современной лите ра ту ре как на уровне мо нографий 
[6, 15], так и оригинальных публикаций [16-19]. В 
связи с этим же небезынтересно заметить, что во-
просы несоответствия заданных и уста нов ленных 
расходов элюен та даже на современных приборах 
часто обсуждают в Ин  тер нете (см., например, https:// 
www.chromforum.org/viewtopic.php?t=18050,  да-
та обра ще ния – март 2021 г.). В нашем случае по 
такому критерию только данные, по лу чен ные лишь 
на одном хро матографе (Режим 3, см. далее) [11, 13, 
14] при ис по льзовании си с темы ацето ни т рил-вода, 
не вызывают сомне ний, поскольку соотве т ствующий 
при  бор регулярно проходит поверки различных 
уровней. В то же вре  мя, проверка линейности или 
нелинейности аппроксима ции (3) при использова нии 
системы ме та нол-вода на другом приборе (режим 
1, см. да лее) [12] не привела к столь же одно знач-
ным заключе ни ям: для трех суль фо н ами дов были 
выявлены раз ные виды этой за ви симос ти1.

В наибольшей степени это касается использо-
вания в качестве элюентов систем «мета нол-вода», 

1	 	Авторы	хотели	бы	специально	отметить,	что	критическое	
сравнение	возможностей	использованных	в	работе	
приборов	разных	моделей	не	входило	в	их	задачи.	Признаки	
несоответствия	рабочих	и	заданных	параметров	у	какого-
либо	из	них	чаще	всего	указывает	не	столько	на	недостатки	
оборудования,	сколько	является	результатом	его	интенсивной	
эксплуатации.

поскольку, в отличие от систем «аце то нитрил-вода», 
метанол спо собен к образованию водородных связей и, 
следова те льно, теоретически может «конкурировать» 
с водой при образовании гидратов и сольватов с 
молекулами ана литов [20]. Однако весьма вероятным 
представляется и противоположный эффект: на 
многочисленных примерах газовых гидратов показано 
[21-24], что метанол способству ет их разрушению 
за счет образования более устойчивых собствен-
ных гидратов. Показателем интереса к гидратам 
метанола являются номера CAS его мо ногидрата 
118240-86-1 (ChemSpider) и 151900-28-6 (PubChem). 
Экспериментально определенная энергия гидрата-
ции метанола составляет -5.1 ккал/моль [22].

Выявление параметров зависимости (3) пред-
полагает определение зна че ний tR ха рактеризуемых 
соединений при разных составах элюента с после-
дующей рекур рентной аппрокси ма цией времен 
удерживания, то линейность зависимости (3) мо жет 
наруша ть ся в ре зуль тате не только образования 
гид ратов, но и влияния других искажаю щих фа к-
то ров, в том числе, к сожалению, несоответствия 
расходов элюен та за дан ным вели чи  нам. Проверка 
значимости этого фактора и способ его выявле ния 
яв  ля ются це лями настоящей ра боты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Реакционные смеси и их подготовка к 
анализу 

Характерис ти ки некоторых лекарственных 
препаратов, выпускаемых ЗАО «Биокад» (Санкт-
Пе тер бург) рас смо т рены в работе [11]. Описание 
син теза п-толуол сульфамидов из п-толуолсуль-
фо хло рида (99%, ACROS OR GA NICS, Бельгия) и 
ами нов описано в ра бо те [12]. Пе  ред анали зом 10 
мкл ре ак ци он ных смесей в хлористом метилене раз-
бав  ля  ли 10 мл метанола или изопропилового спи рта 
(все растворители – ХЧ, «Век тон», Санкт-Пе тер бург). 
Анализировали непо сре д ственно реакционные смеси, 
пос ко льку из бы т ки исходных аминов и их солей не 
мешают УФ-детек ти ро ванию про ду к тов реак ции. 
Примесь п-толуолсульфокислоты регистрируется 
в виде пика в об ласти несор би руемого ком понента. 
В качестве тест-соеди не ния для проверки кор-
ректности сравнения его па ра метров удерживания 
в разных режи мах выбран хлор бензол (ХЧ «для 
хроматогра фии», «Реахим», Москва).

Условия анализа методом ОФ ВЭЖХ
Хроматографический анализ реак ци он ных 

смесей проводили на четырех хроматографах в 
различных режимах: 

Режим 1: на хромато графе «Стайер-М» с 
УФ-детектором и ко лонкой Phenomenex C18, 250 × 
4.6 мм, размер час тиц сорбента 5 мкм. Компо нен ты 
подвижной фазы: деионизованная вода (удельное 
сопротивление 18.2 мОм×м) и метанол (99.8 %, 
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HPLC Grade, J.T. Baker, США и ХЧ, «Вектон», Санкт-
Петербург). Исполь зовали режимы изократического 
элю ирования при варьировании содержания мета-
нола (С) в элю ен те пределах от 40 до 80 объемн.%. 
Шаг варьирования концентра ции метанола (DС) в 
этом и других режимах был выбран рав ным 5 %, 
так как при больших значениях DС чис ло точек 
недо статочно для ха рак терис тики ре куррент ных 
зависимостей, а при ме нь шем – сущес т венно воз-
рас та ют затра ты времени и суммарный расход 
раствори те лей. Расход элюента 1.0 мл/мин, тем-
пе  ра тура термо с та та колонки 30 °С, объём проб 
20 мкл. Длины волн детектирования – 254 и 220 нм.

Режим 2:  на хроматографе Shimadzu LC-20 
Prominence с той же самой колон кой, что и в режи-
ме 1, и диодно-матричным детектором SPD-M20A 
(сканирование про водили в ди а па зоне длин волн 
190-600 нм). Элюент – та же система вода-метанол, 
что и в ре жиме 1, расход элюента 1.0 мл/мин, тем-
пе  ра тура термостата колонки 30 °С, объ ём проб 
20 мкл. Для этого хроматографа предусмотрено 
регулярное тех ни ческое обслуживание. 

Режим 3: на хроматографе Agilent 1260 Infi ni ty 
с диодно-матричным детектором и колонкой Agilent 
Poro shell 120 EC-CN, 100 × 3.0 мм (размер час тиц 
сорбента 2.7 мкм) при температуре 40 °C. Элюент: 
система ацетонитрил (HPLC-gradient grade, Panreac, 
Испания) – деионизованная во да (получена на уста-
новке Milli-Q (Millipore, США, удельное сопротивление 
не менее 18.2 мОм×м). Сканирование проводили в 
диа па зоне длин волн 220-340 нм; для обработки 
хроматограмм выбирали длины волн 220 и 254 
нм. Расход элюента 0.5 мл/мин. Для дозирования 
испо ль зо ва ли ав то самп лер SN G1329A, объ ем 
проб 5 мкл. Вре мя удер живания несорбируе мо го 
ком по нен та (0.94 мин при со дер жании аце тонитрила 
в элюенте 50 % объемн.) оп реде ляли по 0.1 М вод-
но му раствору бро мида ка лия (ХЧ, Sigma-Aldrich). 
Хромато граммы получа ли, обрабатывали и храни ли 
в програ м ме Mass Hunter (Agilent Tech nologies). Этот 
хроматограф подвергают периодической поверке 
сторонней органи за  цией и внутренней квалификации.

Режим 4: на хроматографе Waters с УФ-
детектором и колонкой RTP-18, 100 × 4.0 мм (размер 
час тиц сорбента 7 мкм) при температуре 25.0 ± 
0.  °С. Элюент: система ацетонитрил («Криохром», 
СПб) – бидистиллированная вода, объем проб 10 
мкл. Для регистрации па раметров хроматографичес-
ких пиков использовали интегратор Spectrophysics 
(мо дель 745).

Во всех режимах для каждого образца было 
про ведено не менее трех параллель ных опреде-
лений времен удерживания. Разброс значений 
не превышал 0.01- 0.02 мин. Для статистической 
обработки данных, вы чи с ления параметров ре-
куррентных зависимостей и построения графиков 
исполь зо вали ПО Excel (Mic ro soft Office, 2010) и 
ORIGIN (версии 4.1 и 8.1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рекуррентная аппроксимация параметров 

удерживания при разных соста вах элюента 
как способ выявления образования гидратов 
аналитов. Важней шим свойством рекуррентных 
соотношений для хромато графических целей являет-
ся возможность аппроксимации температурных 
за висимостей tR(Т) различ ных ана литов в газовой 
хроматографии и концентрационных зависимостей 
tR(С) в ВЭЖХ [25] с коэффициен та ми кор   реляции (R) 
не менее 0.999. Если же результаты такой ап про к-
симации демонст ри руют отклонения от линейности, 
то это свидетельствует о допол ни  тель ных хи ми ческих 
или инструментальных факторах, вли я ющих на 
хи мическую природу ана литов или на параметры 
режима разделения. Из факто ров пер вого типа 
наиболее важны два: во-пер вых, это изменение 
со от ноше ния моле куляр ных и ионизированных 
форм анали тов в результате возмож но го смещения 
положе ний кислотно-основных равновесий при 
вариациях состава элюента:

ХН+  ⇄  X + Н+ . (4)

Однако для рассмотренных нами арилсуль-
фонамидов [11-14] влияние этого фак   тора мо ж но 
ис ключить, так как значения рКа для них находятся 
в интерва ле 11.2 ± 0.8, что значительно больше рН 
используемых элюентов. В ре зультате объ яс нение 
по до б ных ано малий возможно лишь за счет обра-
тимого образования гид ра тов ана ли тов (1).

Второй причиной отклонения рекуррентных 
аппроксимаций параметров удержи вания от линей-
ности могут быть, к сожалению, инструментальные 
факторы, а имен но несоответствие реальных расходов 
элюентов их заданным значениям и, в некоторых 
случаях, нарушение установленных соотношений 
их водной и органи ческой составля ю щих.

Если кратко резюмировать полученные к на-
стоящему моменту результаты, то для всех пред-
ставителей серии N-замещенных п-толуолсульфо-
намидов CH3-C6H4-SO2-NHR или -NR2 (R = аллил, 
диэтил, трет-бутил, фенил, бензил и гексил) при 
использовании ацетонит ри ла в качестве органиче-
ской составляющей элюента обра зо ва ние гидратов, 
прояв ля ющееся в нелинейности рекуррентных 
зависимостей (3), было подтверждено од нозначно 
[11, 13, 14]. Во всех случаях был использован ре жим 
анализа 3 (см. экспе ри ментальную часть) на приборе, 
который регу ля р но про ходит поверки двух уровней: 
внешнем (свидетельство о поверке) и внут рен нем 
(про  то кол квали фи кации). Типичный график рекур-
рентной аппроксимации пара мет ров удерживания 
N-за мещенных п-толуолсульфонамидов (на примере 
N-гекси ль ного производного) при разном содержании 
ацетонитрила в составе элюента [14] приведен на 
рис. 2. От клонения от ли нии регрес сии двух точек, 
от вечающих мини ма ль ным концентраци ям CH3CN 
(55-60 % и 50-55 %), состав ля ют -0.40 и -1.62 мин, 
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со ответственно. Однако при использовании в каче-
стве элюента системы ме та нол-вода аппроксима ция 
параметров удерживания (3) не привела к столь же 
одно знач ным резу ль  татам [12]: для трех суль фо н-
ами дов были выявлены три не оди  на ко  вые зави си-
мос ти. При R = фенил график (3) линеен, при R2 = 
диэтил – очеви д  но не ли не ен, а при R = ал лил его 

интерпретация затруднительна. Важно отме тить, 
что ана лиз образцов в системе метанол – вода 
проводили на другом приборе (ре жим 1).

Особенности метанола как органического 
компонента элюента. Одной из важных особен-
ностей метанола как органического компонента 
элюен та в ВЭЖХ явля ет ся значительная вязкость 
его смесей с водой (максимальные зна чения при 
различных температурах соот ветствуют растворам, 
содержащим 40-50 % метанола по объему). Так, 
при 20 °С вязкость воды равна 1.00 спз, метанола 
– 0.60 спз, а его 50 %-ного водно го раст вора – 1.83 
спз [26-30]. Для ацетонитрила максимумы вяз ко сти 
его водных растворов при ходятся на 10-20 %-ные 
ра створы; соответствую щие значения при 20 °С 
рав ны 1.00, 0.37 и 1.14 спз. Поскольку выявление 
обрати мо го образования гидратов предполагает 
измерение параметров удерживания ана литов в 
некоторых диапазонах содержаний органичес ких 
компонентов элюентов (ориентировочно от 80 до 
50% объемн.), то это сопрово ж дается увеличением 
вяз ко сти при 20 °С приблизительно на 0.58 спз (для 
системы ацетонит рил-вода только на 0.34 спз, т.е. в 
1.7 раза меньше). Для компенсации таких вариаций 
вязкости дав ле ния на входе в колонки значительно 
возрастают. При наличии не контролируемых утечек 
элюента это может приво дить к несоответствию его 
ре аль ных расходов че рез колонки заданным значе-
ниям [6, 15-19]. Такой эффект вы ра жен в наибольшей 
степени именно при работе с водно-мета но льными 
элюен та ми. Подобные вариации расходов элюентов в 
ВЭЖХ во многих случаях непринципиальны (особенно 
если они воспроизводимы), но в рассматриваемом 
случае они недопустимы.

Поскольку измерение и сравнение абсолютных 
расходов элюента через колонку в ВЭЖХ до с та-

Таблица
Абсолютные времена удерживания (мин) трех N-замещенных п-толуолсульфонамидов в идентичных режимах 1 и 
2 и их отноше ния, характеризующие различия в расходах элюентов

Table
Net retention times (min) of three N-substituted p-toluenesulfonamides in the identical regimes 1 and 2 and their ratios 
characterizing the eluent flow differences

Содер-
жание 

CH3CN в 
элюенте, 
% объ-

емн., (C)

R = аллил (I) R2 = диэтил (II) R = фенил (III)

Режим 1 
[12]

Режим 2
Отноше-
ние tR(2)/

tR(1)

Режим 1 
[12]

Режим 2
Отноше-
ние tR(1)/

tR(2)

Режим 1 
[12]

Режим 2
Отноше-
ние tR(1)/

tR(2)

80 4.38 3.34 0.76 4.05 3.93 0.97 3.83 3.57 0.93
75 4.67 3.62 0.77 5.01 4.53 0.90 4.37 4.06 0.93
70 5.01 4.07 0.81 6.12 5.43 0.89 5.24 4.80 0.92
65 5.37 4.72 0.88 7.86 6.94 0.88 6.68 6.10 0.91
60 6.32 5.71 0.90 10.39 9.31 0.90 9.08 8.19 0.90
55 8.16 7.40 0.91 14.94 13.53 0.91 13.38 12.08 0.90
50 11.12 10.20 0.91 -* - - - - -

Примечание: Прочерки в таблице соответствуют не определяемым временам удерживания аналитов, явно превышаю
щим 15 минут.

Рис. 2. Типичный вид рекуррентной аппроксимации 
параметров удерживания Nза мещенных пто
луолсульфонамидов (на примере Nгексильного 
производного) при разном содержании ацетони
трила в составе элюента [14]. От клонения от ли нии 
регрес сии двух точек, от вечающих минимальным 
концентраци ям CH3CN (5560 % и 5055 %), состав
ля ют 0.40 и 1.62 мин, со ответственно.

Fig. 2. Typical plot of the linear approximation of retention 
parameters of Nsubstituted pto lu enesulfonamides 
(on the example of Nhexyl derivative) at different 
content of aceto nitrile in the eluent [14]. The deviations 
of two points for minimal concentrations of CH3CN 
(5560 % and 5055 %) from the regression line are 

0.40 and 1.62 min, respectively.
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точно нетривиальная задача (обычно проводят 
только при поверке оборудова ния), то вместо их 
сравнения целесообразнее сопоставить абсолютные 
времена удер жива ния одних и тех же аналитов, 
определенные на одной и той же ко лонке в идентич-
ных условиях, но на раз ных прибо рах. В таблице 
для трех суль фо н амидов, рассмот ренных ранее в 
работе [12], представлены значения времен удер-
живания в режимах 1 и 2, а также их отношения 
tR(2)/tR(1), характеризующие различия в рас ходах 
элю ен тов. В целом такие отношения варьируют 
в диапазоне 0.76 – 0.93, при чем при увеличении 
содержания метанола в элюенте они могут убы  вать 
(суль фо н амид I), не  значительно возрастать (III), 
или же сохра няться приблизительно на од ном и 
том же уровне (соединение II). Так как выявленные 
вариации об ус ло в лены приборны ми фактора ми, то 
ожидать воспроизводимости их значений не следует, 
однако во всех случаях при содержании метанола 
в элюенте от 50 до 65 % они сос тавляют 0.90 ± 0.01. 
При наличии подобных несоответствий заданных и 
реальных расходов элюента причи ной отклонений 
рекуррентных ап про ксимаций параметров удержи-
ва ния вполне мо жет быть не образование гидра тов, 
а именно приборные факторы.

Выявленные несоответствия расходов элюентов 
заставили предпринять допол ни тельную проверку 
предварительных результатов рекуррентной аппрок-
симации параметров удерживания N-замещенных 
п-толуолсульфонамидов [12], определен ных в режиме 
1. Как и в табл. 1, в качестве «референтного» к ре-
жиму 1 вы бран ре жим ана лиза 2 на хроматографе 
«Shimadzu LC-20 Prominence». Этот хро матограф 
не проходит периодическую поверку, но подверга-
ется более или менее регулярно му техни ческому 
об служива нию. Естественно, что гарантировать 
«идеальное» со ответствие заданных и реаль ных 

расходов элюента для него нельзя, то тот факт, что 
на этом хроматографе (ре жим 2) расходы в 1.08-1.32 
раза больше, чем в режи ме 1, позво ля ет, по крайней 
мере, надеяться, что они ближе к заданным. 

Резуль та ты провер ки этого предположения на 
примере ранее охарактеризован ных суль фо н ами-
дов [12] согласуются с предположением о том, что 
альтернативной причиной нарушения линейности 
рекуррентных аппроксимаций времен удержива ния 
являются непредсказуемые и трудно учитываемые 
вариации расхода элюента. На рис. 3 приведены гра-
фики рекуррентных зависимостей абсолютных времен 
удер живания N,N-диэтил-п-толуолсульфонамида (II) 
(элюент метанол-вода), из ме ренных в режиме 1 (а) 
[12] и в режиме 2 (б) [14]. Зависимость (а) визуально 
не ли нейна, па раметры линей ной регрессии (б) 
приведены в подписи к рисунку.

Таким образом, решение аналитических задач, 
связанных с измерением и интер претацией малых 
вариаций параметров удерживания в качестве не-
обходимой ста дии, предшествующей формулировке 
итоговых заключений, должно сопровож да ть ся 
оцен кой соответствия реальных расходов элюента их 
заданным значениям. Ко нечно же, для это го можно 
воспользоваться такой простейшей операцией как 
во люмомет ри ческий ко нтроль рас ходов элюента 
в разных режимах (измерение объе мов элю ен та, 
прошед шего через колонку в единицу време ни). 
Однако для этих це лей более инфор матив ной пред-
ставляется процедура, предполагающая анализ 
не ко то рого тест-аналита, заве до мо не образующего 
гидратов. Мы выбрали для этих целей хлор  бензол, 
который вполне можно заменить другим соединением.

Тестирование линейности рекуррентной 
аппроксимации параметров удер жи ва ния в 
обращенно-фазовой ВЭЖХ с использованием не 
образующего гидрат соеди не ния (хлорбензол). 

Рис. 3. Графики рекуррентных зависимостей абсолютных времен удерживания N,Nдиэтилптолуолсульфонамида 
(элюент метанол – вода), измеренных на хро ма тографах «СтайерМ» (а) (режим 1 [12]) и «Shimadzu LC20 
Prominence (б) (режим 2 [14]). Зависимость (а) визуально нелинейна; па раметры линей ной регрессии (3)  
(б):  a = 0.603 ± 0.009, b = 1.22 ± 0.08, R = 0.9995 > 0.999, S0 = 0.08.

Fig. 3. Plots of recurrent dependences of N,Ndiethylptoluenesul fon amide (eluent me tha nol – water) net retention times 
measured with «StaierM» (a) (regime 1 [12]) and «Shimadzu LC20 Prominence» HPLC (б) (regime 2 [14]) instruments. 
Parameters of the li ne ar regression (3) (б): a = 0.603 ± 0.009, b = 1.22 ± 0.08, R = 0.9995 > 0.999, S0 = 0.08.
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В публикациях [12, 13] приведены перечни различных 
ор ганических соединений, для которых по литера-
турным данным подтверждено или предполагалось 
образование гидратов. Значительная часть из них 
отличается не стабильностью: значе ния констант 
гидратации Кравн << 1 (соотношение 2). Одна ко даже 
в по доб ных случаях в качестве одного из критериев 
существования гидра тов можно по ла гать приписан-
ные им номера CAS.

Для гидрата хлорбензола номер CAS и, тем 
более, его свойства, неизвестны, сле до вательно, 
даже если он и предполагается, то крайне нестаби-
лен. Упо ми на  ние та кого гидрата обнаружено только 
на сайте PubChem. Следовательно, рекур рентная 
аппроксимация параметров удерживания (3) этого 
соединения в ре жимах, различа ю щихся содержа-
нием органического компонента элюента, должна 
соответ ст вовать коэффициенту корреляции (R) не 
менее 0.999. В противном случае можно говорить об 
искажениях параметров удерживания, вызванных 
несоответст ви ем ус та новлен ных и заданных расходов 
элюента. На рис. 4 приведен график ре куррент ной 
зави си мос ти абсолютных времен удерживания 
хлор бензола (элюент метанол-вода), из меренных на 
хро ма тографе «Shimadzu LC-20 Prominence» (ре жим 
2). Па раметры линей ной регрессии (3) приведены 
в подписи к рисунку.

На основании значения коэффициента кор-
реляции R = 0.9998 > 0.999 можно зак лючить, что 
рекуррентная аппроксимация в данном случае не 
искажена влиянием ка  ки х-либо искажающих факто-
ров. Все заключения, относящиеся к образованию 
гид ратов в этом режиме разделения, и, более того, 
все данные, полученные на этом приборе, можно 
полагать корректными.

В заключение обсуждения факторов, иска-
жающих линейность рекуррентных ап проксимаций 
параметров удерживания, представляется целесо-
образным рассмот реть еще один пример, а именно 
представление параметров удерживания аце тофе нона 
(элюент ацетонитрил-вода, содержание ацетонитрила 
варьировало от 90 до 20 % с «шагом» 10 % объемн., 
расход элюента 1.0 мл/мин), полученных на хро мато-
графе Waters в режиме 4 [использованы данные 
одного из авторов (И.З.) 1996 г.]. Для ацетофенона 
известна константа гидратации, равная ~6.6·10-6 [13, 
31], что ис ключает присутствие в вод ных растворах 
его гидратов в сколько-ни будь за метных концентра-
циях. Однако график рекуррентной аппроксима ции 
вре мен удержи ва ния ацетофенона (рис. 5) даже 
визуально отчетливо нелинеен (R = 0.998 < 0.999), 
что од нозначно указывает на несоот ве т ствие ре-
альных расходов элюента за дан ным значениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показано, что причиной отклонений 

ре куррентных зависимос тей вида (3) от линейности 
может быть не только обратимое образование гидратов 
аналитов, но и влияние иных искажающих факторов, 
напри мер, сложно контроли ру емое несоответствие 
реальных расходов элюента их задан ным значениям. 
Тем не менее, предложен простой способ выявления 
подобных не соот ве т ствий, который предполагает  
рекур рен т ную аппроксимацию наборов зна че ний  tR 
= f(C) любых со единений, не образую щих гидратов в 
условиях ОФ ВЭЖХ (в нашем случае выб ран хлор-
бензол). Отсутствие влияния искажающих факторов 
подтвержда ет ся зна че  ни я ми ко эф фициентов корре-
ляции таких зависимостей, превышающими 0.999.

Рис. 4. График рекуррентной зависимости абсолютных 
времен удерживания хлор бензола (элюент мета
нолвода), измеренных на хро ма тографе «Shimadzu 
LC20 Prominence» (режим 2). Па раметры линей ной 
регрессии (3):  a = 0.662 ± 0.005, b = 1.05 ± 0.08, R 

= 0.9998 > 0.999, S0 = 0.11.
Fig. 4. Plot of the recurrent dependence of the chlorobenzene 

(eluent me tha nolwater) net retention times measured 
with «Shimadzu LC20 Prominence» HPLC instrument 
(regi me 2). Parameters of linear regression (3): a = 0.662 
± 0.005, b = 1.05 ± 0.08, R = 0.9998 > 0.999, S0 = 0.11.

Рис. 5. График рекуррентной зависимости абсолютных 
времен удерживания ацето фенона (элюент аце
тонитрил – вода), измеренных на хро матографах 
«Waters» (ре жим 4). При знаком ее нелинейности 
(различима даже визуально) явля ет ся зна че ние 
R = 0.998 < 0.999.

Fig. 5. Plot of the recurrent dependence of acetophenone 
(eluent aceto nitrile – water) net retention times 
measured with «Waters» HPLC instrument (regime 
4). The sign of nonli nearity (may be observed visually) 
is the value R = 0.998 < 0.999.
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